GDDKIA
Zatgcznik nr 1

Rzeszéw, dn. 21.10.2024 r.

Opis przedmiotu zamdéwienia

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Oddziat w Rzeszowie
ul. Legionéw 20, 35-959 Rzeszdw

Przedmiot zaméwienia:

wykonanie ustugi naprawy komodr do badania mrozoodpornosci (2 szt.; Komora K-010
oraz komora K-020) dla Wydziatu Technologii i Jakosci Budowy Drég - Laboratorium
Drogowego, GDDKIA O/Rzeszéw.

Nazwa urzadzenia:
- Komora K-010; producent ToRoPol
- Komora K-020; producent ToRoPol

Czynnosci do wykonania:
Komora K-020 nr seryjny 120101 z roku 2012:

- dopetnienie czynnika chtodniczego R-507, uruchomienie procesu chtodzenia

- wymiana teleskopow podtrzymujacych klape zamykajaca komore

- zamontowanie dwoch nowych pompek ttoczacych wode w uktadzie

- przeprogramowanie sterownika w taki sposéb, aby probki juz w momencie zalania
w puszkach mozna byto wiozy¢ do komory i zataczyé zamrazarke (aby etap jednodobowego
namaczania kruszywa byt juz wkalkulowany w program dziatajacej komory)

- uruchomienie wentylatora na klapie wymuszajacego obieg powietrza w komorze

- naprawa czujnika klapy/pokrywy komory

wymiana silnika (konwektor, silnik elektryczny 0,12kW/1400/220)

wymiana facznika krancowego LS-115

- wykonanie wzorcowania - sprawdzenia rozktadu temperatur w komorze pod katem
zgodnosci z normami badawczymi (dotyczy badan wg norm PN-EN 1367-1:2007 oraz PN-
EN 1367-6:2008).

Komora ,,mata” K-010 nr seryjny 110210 z roku 2011

- wymiana teleskopéw podtrzymujacych klape zamykajaca komore

- zamontowanie dwéch nowych pompek ttoczacych wode w uktadzie

- przeprogramowanie sterownika w taki sposoéb, aby prébki juz w momencie zalania
w puszkach mozna byto wtozyc do komory i zataczy¢ zamrazarke (aby etap jednodobowego
namaczania kruszywa byt juz wkalkulowany w program dziatajacej komory)

- uruchomienie wentylatora na klapie wymuszajgcego obieg powietrza w komorze

- naprawa lub wymiana grzatki powietrza + pdtprzewodnik (grzejnik 2500W 230V [typ
169.26])

- wymiana silnika (konwektor, silnik elektryczny 0,12kW/1400/220)

- naprawa lub wymiana przekaznika (Przekaznik 1-obwodowy 16A RELPOL + Przekaznik
pétprzewodnikowy RM1A23D50)

- sprawdzenie szczelnosci
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- wykonanie wzorcowania - sprawdzenia rozktadu temperatur w komorze pod katem
zgodnosci z normami badawczymi (dotyczy badan wg norm PN-EN 1367-1:2007 oraz PN-
EN 1367-6:2008).

Termin wykonania ustugi: do 15.12.2024 r.
Ustuga zostanie wykonana w siedzibie Zamawiajgcego, tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszdéw.
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie uzyte czesci do niniejszej naprawy byly fabrycznie

nowe.

Wykonawca po wykonaniu ustugi ma obowigzek udokumentowac jej wykonanie
wystawiajac protokoét wykonania umowy.
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